
укрАlнА
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОД-П,D( PECYPCIB УКРАТНИ

Регiональний офiс водних pecypciB у Полтавськiй областi
вул. Коцюбинського, 6, м. Полтава, З60З9, тел.: (05З2) 56-З7-82, факс: (0532) 52-29-69

ПРОТОКОЛ Л9 t65/1,2,3

влмiрювань показникiв складу та властивостей rрунтiв
вiл "03" листопа,ла 2022 р.

Вiдповiдно до Акта вiдбору проб ф}ятiв вiл 03.10.2022 р,Nэ165/1,2,3 лабораторiсю монiторингу

Bol та грунтiв (свiдоцтво про визнання технiчноi компетентностi Nc LВ/З l/20 ви.лапий .I[ержавним

агентством волвих pecypciB Украiни вiд 07 вересня 2020 року. чинний ло 07 вересня 2023 р,)

проведено вимiрювання показпикiв складу та властивостей грунтiв, вiдiбраних ва територii СФГ
<Надiя>,

l. Вiдбiр проб rрунтiв проведепо вiдповiдно до чинних нормативних документiв (дмi - Нд):

- НД 3З-1.1-17-2010 iнструкчiя з вiлбору i пiдготовки проб води та tрунту для проведення

вимiрюваяь в лабораторiях Держводгоспу Украiни;

- ДсТУ lso 10з81-2:2004 Якiсть rрунту. Вiдбирання проб. Частива 2, настанови з методiв

вiдбирання пробl

- ДСТУ ISo l0381-3:2004 Якiсть грунту, Вiдбирання проб. Частпна З. Настанови з безпеки;

- ДСТУ Б B.2.1-8-200l (ГОСТ 12071-2000) [рувти, Вiлбiр, упакування. транспорт},вання i

lберiгання зразкiв,

2. Вимiрюванвя проведенi вiдповiдно ло методик виконання вимiрювань (МВВ) допущених до

використання та наведених у "перелiку нормативних документiв.,ki регламентують вимоги до

якостi води та грунту i нормативних 1'а метоличних локуvевтiв. якi регламентують визначення

складу та властивостей проб об'сктiв довкi,,l,]Iя", затверлхеного наказом Державного KoMiTeTy

Украiни по водному господарству N9 242 вiл l9.11.2007p. i введеного в дiю 01.12,2007p, (далi

"Перелiк"). Шифрп застосованих МВВ за Перелiком яаводяться Ь розлiлi 5 "Результати

вимiрюван ь",
3. При вимiрюваннi застосованi TaKi ocHoBHi засоби вимiрювмьноi технiки (ЗВТ):
- спектрофотометр v-l200, зав. N9 vEc 1903035, повiрка-св. Nсl3-2l/Р-Зl82 чинний до

24.||,2022 р.1
- ваги лабораторнi електроннi AS 220lС, зав. Ns 435525, повiрка-св. М l2-M/1045 чинний до

30.05.2023 р.;
- ваги лабораторнi ВЛА-200 гМ, зав, Nc 262 повiрка-св. Nч I2-M/l048 чинний до З0.05.202З р,;
- ioHoMip лабораторний И- l60МИ. зав. N! 74]8 повiрка-св, N9 l З-2llР- 1782 чинний до
l0,09,202З р.;

- набiр гир Г-2-2l0, зав, Nэ 2078, повiрка - св. Ns I2-M/l058 чинЕий до З0,05.202З р.;
- автоматичний аналiзатор BMicTy нафтопролуктiв у волi "Мiкран", повiрка-св. N9 З882-ФХ

чпнпий ло 09.12.2022 р,

Стор. l, всього стор. 4
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