
yKPAIHA
.ЩРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНID( PECYPCIB УКРАiНИ

Регiональний офiс волних pecypciB у Полтавськiй областi
вул. Коцюбинського, 6, м. Полтава, З60З9. Ter.: (05З2) 56-З7-82, факс : (05З2) 52-29-69

протокол л! r7511,2J
вимiрювань покдзвпкiв складу та властивостей rр}нтiв

вiд "03" листопала 2022 р.

Вiдповiдно до Акта вiдбору проб грунтiв вiд 03.10.2022 р. N9 l75l1,2,З лабораторiсю
монiторингу вод та tрунтiв (свiдоцтво про визнання технiчноi компетентностi lrф LВlЗ1l20 виданий

,Щержаввим агентством водних pccypciB Украiяи вiд 07 вересня 2020 року, чинний до 07 вересня

2023 р,) проведено вимiрювання показникiв складу та властивостей грунтiв, вi,liбраних на територi'i

СТОВ кПриднiпровський край).

l, Вi.чбiр проб rрунтiв провелено вiдповiдно до чинних нормативних документiв (далi _ НД):

- НД 33-1.1-17-2010 Iнструкчiя з вi,чбору iпiдготовки проб води та грувту для проведення

вимiрювавь в лабораторiях,Щержводгоспу Украiни;
- ДСТУ ISO 10З81-2:2004 Якiсть rрунту. Вiлбирання проб. Частина 2. Настановп з методiв

вi.]бирання проб;

- ДСТУ lSo 10З81-3:2004 Якiсть rрlнту, Вiлбирання проб. Частина 3. Настанови з безпеки;

- ДсТУ Б B.2,1-8-200l (ГосТ 12071-2000) fрунти. Вiдбiр, упакувавня, танспорryвання i

зберiгання зразкiв,

2, Вимiрювання проведеяi вiдповiпно до методик виконання вимiрювань (МВВ) допущених до
використання та наведених у "Перелiку нормативних документiв, якi регламепryють вимоги до
якосгi води ra tpyHry iнормагивних та ме]одичних док}rvенгiв. якi реlлаvент}югь ви}начення

складу та властивостей проб об'сrгiв довкiлля", затвердженого наказом ,I[ержавного KoMiTeTy

Украiни по водному господарству Nч 242 вiд l9.11,2007p. i введевого в дiю 01,12,2007p. (дапi

"Перелiк"), Шифри застосованих МВВ за Перелiком наводяться в'розлiлi 5 "Результати

вимiрювань".
3. При вимiрюваннi застосованi TaKi ocHoBHi засоби вимiрюва.rьноi техвiки (ЗВТ):
- спектрофотометр V_1200, зав, Ng VEC 1903035, повiрка_св, N9l3-2l/P-3l82 чинний до

24,||,2022 р,,,
- ваги лабораторнi електроннi AS 220lС. зав. N9 4З5525. повiрка_св, Ne l2-M/l045 чинний до

З0,05,2023 р.;
- ваги лабораторнi ВЛА-200 гМ, зав. Ns 262 повiрка-св. N9 l2-M/l048 чиЕний до З0.05.202З р.;
- ioHoMip лабораторний И_160МИ, зав. lYg 7438 повiрка-св. М lЗ_2llР_l782 чинний до
10.09.2023 р.;

- набiр гир Г-2-210. зав. N9 2078, повiрка - св. Np 12-Mll058 чинний до З0,05,202З р.;
- автоматпчний анмiзатор BMicTy нафтопролуктiв у Bo,.ti "MiKpaH". повiрка_св. Nс 3882-ФХ

чинний,rо 09, l2,2022 р.

Стор. l, всього стор. 4
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